
Deney  laboratuvarı olarak faaliyet gösteren BÇM ÇEVMER ÖLÇÜM ANALİZ VE LAB. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., TÜRKAK' tan AB‐0195‐T akreditasyon
dosya numarası ile TS EN ISO/IEC17025:2017 standardına göre akredite edilmiş�r.
BÇM ÇEVMER ÖLÇÜM ANALİZ VE LAB. HİZ. SAN. VE TİC.  LTD. ŞTİ. accredited by TÜRKAK under  registra�on number AB‐0195‐T  for TS EN  ISO/IEC17025:2017  as  test
laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası
Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış�r.
Turkish  Accredita�on  Agency  (TURKAK)  is  a  signatory  to  the  European  co‐opera�on  for  Accredita�on  (EA) Mul�lateral  Agreement  (MLA)  and  to  the  Interna�onal
Laboratory Accredita�on Coopera�on (ILAC) Mutual Recogni�on Arrangement (MRA) for the recogni�on of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişle�lmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu ser�fikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden
sayfalarda verilmiş�r.
The test and/or measurement results, the uncertain�es (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of
this report.
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23.06.2021
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Bu Rapor,  BÇM Çevmer Ölçüm Analiz  ve  Laboratuvar Hiz.  San  ve  Tic.  Ltd.  Ş�.’  nin  yazılı  onayı  olmadan  kısmen  veya  tamamen kopyalanıp,  çoğal�lamaz.  İmzasız  ve mühürsüz
raporlar  geçersizdir.  Raporda  verilen  deney  sonuçları  belir�len  kod  numaralı  numunelere  ai檍�r.  Bu  rapor,  5070  sayılı  Elektronik  İmza  Kanunu  kapsamında  elektronik  olarak
imzalanmış�r.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Tes�ng reports without signature are not valid.The results belong to the tested
sample.
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Deney Raporu
Test Report

Rapor No
ReportNo

: 21‐378/S‐200

Müşterinin adı/adresi
Customer name/address

: BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
: ERDEK KARA YOLU 10. KM ERDEK / BALIKESİR / TÜRKİYE

Teklif Numarası
Order No.

: S‐2021‐244

Numunenin adı ve tarifi
Name and iden�ty of test item

: A�k Su

Numunenin kabul tarihi
The date of receipt of test item

: 09.06.2021

Açıklamalar
Remarks

: 09.06.2021 tarihinde Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tara济�ndan 0056 seri numaralı numune
alma tutanağı ile alınan ani dene�m numunesinin şahit numunesidir.

Deneyin yapıldığı tarih
Date of test

: 09.06.2021 ‐ 12.06.2021

Raporun Sayfa Sayısı / Eki
Number of pages of the Report

: 2 sayfa /‐
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Numune Kodu
Sample No

: N.731

Numunenin Cinsi
Type of Sample

: A��k Su

Numuneyi Alan Kurum/Kuruluş
Sampler Company

: BALIKESİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİSİ

Numunenin Alındığı Tarih
Sampling Date of the Sample

: 09.06.2021

Numunenin Alındığı Yer
Loca�on of the Sample

: Sülfürik‐Fosforik Asit Soğutma Suyu

Numunenin Alınma
Şekli/Metodu
Sampling Methods

: Anlık Numune / ‐

Numune Koruma Şekli/Metodu
Preserva�on and Handling of the
Sample

: 4 L Plas�k + Soğuk zincir / TS EN ISO 5667‐3

Mühür No
Seal No

: ÇŞİM‐BLK‐002730, ÇŞİM‐BLK‐002785

Analiz Kapsamı
Scope of Test

: SKKY Tablo 20.1

Deney Sonuçları
Test Results

Deney Adı
Parameter‐Unit

Deney Metodu
Test Method

Sonuç
Test Result

Limit Değer  
SKKY Tablo 20.1  

pH (25°C) *TS EN ISO 10523 6,29 6‐9

Sıcaklık(°C) *SM 2550 B 34,3 35

Balık Biyodeneyi (A��k Su) *SKKY Num. Al. ve An. Met. Teb.
Tab.‐1/Ek‐1‐(TS 5676)

<5 5

Kimyasal Oksijen İh�yacı(mg/l) *TS 2789 <30 200

Yağ ve Gres(mg/l) *SM 5520 D <10 20

* ile işaretlenen parametreler Akreditasyon kapsamındadır.

SKKY: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687)

Bilgi: Numunenin pH ve sıcaklık değerleri 0056 seri numaralı tutanaktan alınmış��r. Bu değerler numune alma esnasında Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü yetkilisi tara눝�ndan ölçülmüştür. Kimyasal oksijen ih�yacı deneyi için numunenin klorür iyonu TS 2789 Ek‐A' ya göre giderilmiş�r.
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Tel: (266) 221‐9529 Fax: (266) 221‐9530 
email: bilgi@cevmer.com web: bilgi@cevmer.com

AB‐0195‐T

21‐378/S‐200

23.06.2021

Yetkili personeli tara淘�ndan alınmayan ve/veya laboratuvara uygun koşullarda gelmeyen numunelerden, teknik ve hukuki olarak Laboratuvar sorumlu değildir.

Bu Rapor, BÇM Çevmer Ölçüm Analiz ve Laboratuvar Hiz. San ve Tic. Ltd. Şㅔ�.’ nin yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp, çoğalꎔ�lamaz. İmzasız ve mühürsüz
raporlar geçersizdir. Raporda verilen deney sonuçları belirㅔ�len kod numaralı numunelere ai欙�r. Bu rapor, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında elektronik olarak
imzalanmışꎔ�r.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Tesㅔ�ng reports without signature are not valid.The results belong to the
tested sample.
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